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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Hő-stopp Mester Kft 
1202 Budapest, Nagysándor József utca 126. 

Projekt: Vasvári Pál úti Tagóvoda, Szentendre 
szállórost koncentráció háttérmérés 

(2021/K/10637)  
 

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 699147/1  
 

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
 
 
 

Analitika kezdete: 2021. 10. 18. 
Analitika vége: 2021. 10. 21. 

 
 
 

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget. 
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 

bocsátott mintákra vonatkoznak. 
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. 
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Szállórost-koncentráció 
Mintatípus: Levegő 

  

(1) HSG248 (HSE 2005) 1. melléklet 

Vizsgált paraméter Mértékegység 
Minta jele 

1/H 2/H 

Szállórost-koncentráció 1 rost/cm3 <0,010 <0,010 

   

Szállórost-szám 
Mintatípus: Levegő 

  

(1) HSG248 (HSE 2005) 1. melléklet 
(2) ISO 8672:2014 

Vizsgált paraméter Mértékegység 
Minta jele 

vak 

Leszámoló mezők száma 1, 2 db 200 

Leszámolt rostok száma 1, 2 db 0 

 
A Walton Beckett mérőokulár átmérője: 0,100 mm 

 
 

 
2021. október 25. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Volk Gábor 
 Laboratóriumvezető-helyettes 
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